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Dlt opp^raat Is spoolaal ontrorpoa om in 
oombinatlo mat aaa Pbtllps^katbodostraal- 
osolllograaf on feoirioo osolllator gobnillct 
ta TTOrdon, tonfllnda oon aaallo aarrleo Tan 
radlo-oirbraagapparaton an H.F.Torsterkors 
mogolljk to mokon, spoclaal wat botroft hot 
narogolon van ontrogoldo ontvangors. 

DIVBRBB: OEGEySKS , 

Hot apparaat bovat J bulson^ n.l.j 

1. Ooolllator mongbula LI 

2. Froqmontiamodulatorbttia L2 

5# Goll jkrichtbulfi voor do voodlng van da 
^^Ison LI an L2* 

Do aTmatlns^n iljn* 

Hong to 50 om* 

Broadta I 5 cm* 

Longte 20 om* sondor kxioppon 
Langto 25 cm, mot knoppen 

Owlcht ea* kg* 

Totaal prlmalr vorbraik ca. 20 ?Tatt, 
Frlncipo * 

Rot apparaot bovat twoo octodobulzen M on 
12, wolke do volgondo functlo hobbom 

1* Ooclllatomiongbuls LI* dio godooltolljk 
ala oscillator on ale mongbuls goachakeld 
is* Hat meotelgnaal van oon Tnooteandor 
(GW 2080 of GM 2862) wordt door Lt go- 
mongd mot hot 1*D00 Ko, olgnoal van do In- 
gobcMvde oscillator* waarna hot slgnaal 
mat da varocbllfraquentla via cOtt3enaator 
C21 a an bat ta ondarsoakan apparaat wordt 
toagavoerd* 



2* Fraquantiemodulatorbuls L2, dU parallel 
aan do afetamkrlng van da oecillator ge- 
schakald 1 b an la deea schakallng als varl* 
abela Eolflnduotla warkt* Da Jalfinduotia 
vorandarlng von Ii2 wordt gastutird door do 
op hot ear eta rooster toe ta vooron span- 
ning 1 afkometig van do tljdasgonarator van 
de gabmlkte oeclllogroaf * 

fferklne rm da fre<MontlaTnodulatorbttls * 

L2 wordt gavood door da w la sal spanning van da 
osolllator an eal Axs aan bolastlng vonnen op 
da oeoillatorkring. In dasa sohakellng echtor 
vomit L2 een Induottava belasting , wnarvan 
da self induct la afhankelljk is van de steil- 
held* Wordt dose steilhald veranderd, dan vor- 
andert de ea If indue tie hiermae avonredlg. Be- 
Invlocdan wl j tu gl mot de spanning van de 
aeganorator van da gobmtkte osolllograaf, 
dan kamion we periodlek oon voretanmlng van da 
oscillator krijgsn* Ib vorloopt daee etuurepan- 
nlng llnoelr met do tijd, Dlantangavolga tal 
dlls de frequontlovariatie aan oofc regel- 

mat Ig gebauran- En doEO regelmatlge frequent 1$-= 
varlatle is Julst voor hot deal noodlg, Toaran 
wo aan een radioapparaat oaa R*F. -spanning toe 
waarvan da Intonsitolt nlot vorandert, doch 
waarvan de frequontie wel verandert, dan eal^ 

□) 

Hot I40 rooster van L 2 krl jgt eon spanning 
toogavoord van da spannlqgsdealer P5-c6,w6lke 
ea. 90 ® vorochoven Is tpO*v* do spanning aan de 
osolllatorkrlng van L 1 *aange£len de Impadantle 
van C6 klein is t*o,v*B5* Daa»* eon spanning, 
wolke a*h. rooster van L 2 toogovoerd wordt, in 
de plaatkring 180® godraaid toruggovonlen eal 
word^*Eal in dlt goval de naijlondo spaanlng 
aan grfl*d*plaatkrlng oen voorljlando spanning 
doen ontstaan.Dlt botookont dus,dat do anodelcr* 
van L 2 slch als oon Eelflnduotie gedrasgt. 
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ala men de spanning aehter het middenfre- 
quentlegedeelte meet, die frequentie, iralke 
ook de Julete af stemming Is, hot neest Tor- 
sterkt sljn. Hoe Tender de frequentle hler- 
Tan Terwljdord raatt, des te klolner sal de 
gemeten spanalng wordon. Aangeelen we doze 
Tarleeronde spanning aan de osclllograaf toe- 
geroord ala eon gebogon 11 Jn op hot scherm te 
zlan krljgea, zljn ult deze gebogen lljn(en) 



coDoluelos to trekken, welke elgenachappen 
Tan n« radioapparaat of do H.P. rorsterkor 
betreffen, met name die der aoloctlTltelt. 
Daar de Taste oaclllator 25 kHz beneden es 
boTon de frequentle ran 1|D00 ktfs rarlabel 
en ^ te lezen la (Cl), kunaon we ult het 
boeld, dat slch op hot scherm Tortoont, de 
julate bandbreedte aflezen. 



T T 
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tRIKVDORSCHfllFIEy * 

Allean irdim in het osolllfttor-gade^lto 
spo^lan of ooDdezvatoron TerwioBold flln. 
moat hot opparaot opniouvr afgorogold mr- 
don, 

Bomodtgdo opparatep * 

!• Sorrlco 0«clllato^ type aM 28® of 
GM 2662 

2* Serrloe Toongozier&tor type CM 230ii 
of GM 2J07 

3* Nonnaal ontrMgappareat waerblj efstem* 
mlng op 75 mogolljk 1«* 
h* luidaproker Toor aanolultlng aan do 
toong ezier&tor * 

5i Golaoleerdo trlmdopsloutel 6 inm* 

6* Goisoleordo trlmdopeleutel 6 mm. 

Hot le noodeakoll jk, tenelnde hot apperaat 
mot getnOQtoerde fronbplaet to kun&en afre- 
goloDf 2 gaten In do frontplaet to boron 
(*le Toor do maten fig.2), waordoor CIO on 
C15 ▼an bultenaf teroikbaar rlja* Na hot 
trlmmon dlonon deee gaten dan met oen meta* 
len plaatjo afgodekt te mrden* 

Algottoon I . 

1« Prontplaat ▼onrljdoren 

2* Apparaat aanolulton op hot net on ongereer 
15 min, waohton, ▼oOrdat mot hot triinmon 
begonuBD lean cordon* 

3* K3 aassluitan aan do antonnobuo on Kli aan 
do aardbua tou de ontrangar. 

Ut Serrloe Oeeillator orToneono aan de onton- 
ne an aardbua Tan da ontrangar aanalultan. 
5* R1 tljdena hat trlnman goheol raohtoom, 

A* ^egelop Tan C19 (fig*g) * 

1. Cl5 6«h*«l ult «n CIO gflh«8l indraalen. 
2* Sarrloo OBolllator naunkaurlg op iiOOO 
Ko inotellen* 

3* OntTangsr afetonsnon op do eerrioe-oscil- 
lator. 

U* Cl Eoo Inotollon^ dat nok N EUirer. 

horirozrtaal staat, * 

5* Van C19 coovaol draad windon^ totdat 
men eon intarf orazitie toon gaat hooran. 
Op tml intorfarofftle Installen,, hat te- 
Toal aan draad afknippen on G19 aflak* 
kan. 

Blljkt man mat hot afwindon van C19 goon 
intarf erantle toon ta kunnan vorkrljgen, 
dan moat eon gahoel niewe droadtrlmmar 
aangebracht mrden, Ao doeo te habbon 
aangabraoht *al men wol ©an intarf erentio 
toon gaan hooran* 

B. Instellan van da achaal 

It Allas wear aanslulton sooals ondar 

**Algamo«n t/m.5. 

Clop 0 van da kHc-sohaal Installen, 

3* Ontrangar op do frequontle ran do 
froquantiamodulator afstamman* 

U» Hot -'J^rTioe-oecillator op ml-lnter* 
farentla Inatallan, 

5. Toonganeratop op 3 Kc. Inetallan an 
aansluiten op do luldaprakar« Cl tot- 
Tolgona 3 Kc no&r llrike inatollon an 
CI5 afragelan tot wa ult da ontrangar 
00k eon toon van 3 lie iTaernomon, 

6. Cl daerna 3 Ko naar raohts Inst alien 
en CIO afragalen tot we ult da ont- 
rangor wap aan toon Tan 3 Ko warneitiaa 

7* Puntan 2 t/m 6 foovael malen in doae 
Tolgordo harhalerit totdat llnka an 






3 - 



rochts van hat rulpunt gaen bljragellng 
Tan CI5 «n CIO meer noodlg ia« 

0* Cl op +3 Kc(naar links) installan an mat 
de earTioe^oaoillator op ml Interfepan- 
tie afatarnnon, Dearna Cl waep 3 Ko near 
links en GI5 afregalon tot wa ult dan 
ontrangar waer aan toon van 3 Kc waarna- 
mm, 

9* Punt 6 herhalen tot wo op + SU Ko v,d. 
achaal met C1 

10, Tatuit 0 ran da achaal hetiolfdo doan ale 
In 6‘en 9 TOor do 4 kant boaohrercti la, 
m echtor naar de rochtcrrljda {-) r.d, 
sahoal^ hlarblj echter met CIO afrageloti 

11* Punten 0 t/m 10 in dose Tolgorde mis- 
atena 2 x harhalen, 

12. Punten 2 t/m 6 herhalen# totdat geen by- 
ragellng CIO en CI5 moor noodlg ia* 
15* Rinteh 0 t/m 10 horhalen.totdat praetlnh 
geon bijregallng maer noodlg la, 
ll*. TplJumera CIO an Cl5 aflakken, 

15* Goboorda gaton met eon metaalplaat jo (**- 
slulton* 

la man In hat beelt ran de oerrloa-oaelllator 
type GM 2862, dan kan het af rag elan eexnroudl- 
gar gabAiron. Bo luldaprekar roor da toongane- 
rater Torralt dan. Jlen moduleart de Barrie*- 
oaolllator dan raohts treoks mot da toongena- 
rator. Bon gomakkolljk hoorbaar eanatiTallan 
ran do rerBchillondo frequentiea met da tooi>* 
generator la tu ta rerkrljgon.doordat da inter - 
ferentlotoon eaor duldalljk met do toon ran de 
toongonarator intarf araert. Bit haaft tot go- 
Tolg. dat da afetand ramlt hat tnlpuzit der 
fraq^mod. grooter ganomen kan wordatt. HiarblJ 
kan men tot 15 kc direct Taretonunon an dan 
bl^stammon. 1 

Indian men in hat beclt la ran aon goade fre* 
qu anti ©modulator GM 2661, dan bastaet or nog 
oon oonroudigar method© roor hat afregalon, 
waarblj dan goan toongenerator of sarrloo-oe- 
olllator noodlg la« 

Algamaan 11 , 

It Baida fraqu anti e-modulato ran 15 min, roor 
het afregelan aan het not aanslultec. 

2* K3 an Kli ran belde apparatan rasp, op da 
antenna en aardbua ran de ontranger aan- 
sluitan. 

A* ragalen C19 . 

5a goeda GM 2001 >p 0 Inatellon, da ont- 
ranger hlarop afatanmen an CI9 ran de ga» 
rapareerde GM 2001 afregelan rclgana da 
punten 1, 5 an 5 ondar A (Algemeen 1) , 
Frontplaat an knoppen waer aanbrongan on 
Taatsehroaren. 

B. Inatollon ran da sohaal {flg*3), 

TV Alloa wear aanalultanV ondar 

*Algemoon II* is aangegoron. 

2* Cl ran de goada GM 2001 ixiatellan op 
25 Ko on da ontrangar hlarop af* 
etaimnan. 

3. De ta trlnnnon GM 2661 00k op + 25 Ko 
Install on an mot C15 afregelan op rul* 

Int erf erantle. 

11. Ml Cl T»a d« goads 6H 2861 Instellan 
Op “ 25 Ko en dei ontrangar hlerop af- 
stammen. 

5. Da ta trimmea GM 2861 ook op - 25 go 
installen an mat CIO op rulintarfe* 
rentia Instellan. 

6. FUnten 2 t/m 5 soo lang herhalen, tot 
da 2 apparaton rolkoman gelijk Eljn. 
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Bula 


Ta 

Volt 


mA. 


Vgl 

Volt 


Vg2 

Vblt 


lg6 

nA. 


V83/5 

Volt 


183/5 

mk 


Vf 

Volt 


Ll-CK1-0otoda 


200 


1.9 


-3 


120 


3 


105 

90 


5 

2 


15 

15 

5.7 


12-CKI-Ootoda 
L3- AZ1 -dubbal ph . 
galykr.buta. 


210 


1.8 


-5 


90 


0.5 



STORIlPSDETERMimillE. 

D»«p TOOT doalttULttg« atorlagsdstamiiiuitl* 
ean goad maattnatruMnt abaoluut noodsake- 
liyic iBf ta hat aau te bakalan da natliigaB 
met hat ttalTaraaal Jiaatapparaat type au I4256 
ult ta TOeran. 

ITraaer aen apparut drfaot te, dta&t nan 
voor kllaa da butxan am Toor aen donr nleuwa 
ta rarrangan, tanalnda arantnaala buiafoutan 
ta kannen looallaaaran. 

Sat uitlcaatan* * 

1« Ashteraand loBaohroaran (6 Bchroaran) 

2, Enoppan aan da Toofkaat Tertdjdaran. 

?• Voorwaad lOBBehreeran (6 Bchroevan) > 

Soldaercuntan aan da rarblndlngan K1, 12, 
X5 an K4 looDakan, 

Chaasie Tan da bodanplaat lOBBohroaran 
iU Tarioakan sahroaran) . 
b, Chaasia ult da least trekican. 

Bat trilcaBtan. 

Dtt gasohladt in omgakaarda ralgorda ran hat 
iltkaatan* B4J hat apzattan Tan da knappan 
lotta man op hat Tolgandat 

1* Da draalaondenentor \rardt toorar naar 
raahta ga^aaid totdat daza atult. 

Da groeta knop opsattan, mljzar maar 
raehta draatao an op hat minteakan Tan da 
kBz Bohaal raatzattaa. 

[• Spanning orer C12 abnomaal {200 V.Mawiui.i\ 

1* SpBnningsoarmaaal Tarkaard tngaateld* 
2* Spanning 90 aroaz a al, natsnoar of natata- 
kar dafaot, 

. SI, S2 of S5 dafaot. 

• C11 of C12 ondarbrokaa of kortgsalotan. 
R12 of RI5 ondarbrokaa. 

tl. SpannlBgaa an Btroonan Tan Li abnomaal. 

1« Oaan anodaatroon: 93, RIO, RI9 onder- 
broken. 09 leortgaBloten. 

2. Oean plant atroon ran da oaelllatort 
R1£. S6 onderbrokan, C20 kortgealotan. 

3* Plaatatroom Tan da oao Ilia tor ta hoogi 
sU. RlS, S5 ondarbrnkan. C3 kortgealo- 
tan. 

Ua Anedaatroom ta hoog: C2, C3, CI6 kort- 
gaoloten. 

3* Gaan BoharmrooBtaratreom (g3/g5)t FlU 
onderbrokan. 

6. 80 harmroo at ar apaxmlag ta hoogt RI3 
ondarbrokaa* 



Ill .Spaanlngan an atroomaa Tan 12 abnoraanl. 

1. Oaan anodaatroomt 83, S7 onlerbrekan, 
SU oadarbrokan of ci( kortgaaloten. 

2. Oaan soharnrooatarapaanlng (g2/g3/ 
g5)t S9, RlU ondarbrokaa, C6 kortga- 
aloten. 

3* Anedaatroou ta iMgt r 6, R1J| onder- 
brokan, 

Spamriagan an atroonen tl3n wal goad, 
naar tooh aarkt hat apparaat nla^ of 
Bdet goad . , 

1. Slutting of ondarbrakiac in da au- 
aluttanoaran Tu E1, S2, K3 of XI4. 

2. Slutting of oaderbrAiag in hat aai^ 
alultanoar ran E5, %(, naar da oaelllo. 
graaf (blj geawdulaarda aerrloa-oaotl* 
lator allean aan Tarttaala atraap op 
hat Boharu) , 

N.B. Br zljn aan aantal apparatan uttgaroard 
mat Bpealan-ln da plaata ran da waar- 
atandan RI9 an Rll. 

In dla garallan, waarbtj ean daaar 
•po*ltJaa defeat raakt, kan data Tar- 
Tangan nor dan door aan vaaratand ran * 
reap, ii70 an 15O Ohm (ala alaotrlaeha 
ondarda dlanlt jst) . 

DIJZISIIP. 

Tanaf aerlanimiwr I23O wordt aan da uttganga- 
kabal K3 an Eli aen kunatamtanaa aangabraeht, 
Hat aohaam hlerroor la ta fig. 6 
aangagaran* 

S2 la aan aftakking op da Tuata potantioma- 
ter R 20 - F 21 op 1/10 ran da ooraproilka- 
ll;)ka epanning. Tuaaehan K1 an X3 la dua da 
Tolla ultgaagsspaimltig aanrazlg, tarwljl 
tuaaahaa K2 an KJ l/lO Tan da oorepronkalt Jka 
ultgMgaapaiming haaraoht. 
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ELECTRI5CHE OMDERDEELSS. 



Nr, 


Omeehrl jTlae . 


Code- 
umimer > 




Rl 


0*5 U.Ohm 




U7I 


03 JO 


E2 


1.- 1 


I.Ohm 


k3 


376 


60 JO 


R3 


270 


Ohm 


U9 


376 


no 


rU 


U7000 


Ohm 


U9 


376 




R5 


10000 


Ohm 


U9 


376 


36 


Rb 


0-Jj7M.Ohm 


U9 


376 


56 JO 


R7 


270 


Ohm 


U9 


376 


I7fl 


R6 


9.U » 


a«0hm(23cU4 7MQhm In 


U9 


yn 


66 JO 




U70O 


Ohm florie) 


h9 


376 


32i) 


RIO 


U700 


Ohm 


k9 


376 


32 0 


R11 


150 


Ohm 


U9 


376 


UiD 


R12 


U700 


Ohm 




107 


35 


Rn 


U70O0 


Ohm 


U9 


376 


IlUX) 


RlU 


11000 


0hm{jx53000 Ohm 


U9 


376 


lj2J0 


R15 


270 


Ohm pu"*) 


U9 


376 


I7D 


R16 


19000 


Ohm 


1 j 9 


376 


36;) 


RI7 


1 1 


fl.Ohm 


li9 


376 


60 JO 


RIO 


U7 


Ohm 


U9 


375 


060 


RI9 


U70 


Ohm 


U9 


376 


20^ 


R20 


900 


Ohm 


U9 


377 


874) 


R21 


100 


Ohm 


ij9 


577 


69.0 


R22 


390 


Ohm 


U9 


375 


19.0 


R2J 


390 


Ohm 


1»9 


575 


19.0 


SI t/m sl| Krachttrftnsform* 


A1 


055 


19.0 


85 9n S6 Osclllatorapoftl 


26 


56U 


11.0 


Cl 


170 


uuF 


U9 


000 


12,0 


cs 


25 


up 


26 


162 


2U.1 




100 


uuF 


U9 


192 


U3.0 


Ok 


10000 


uuF 


U 9 


126 


1 J;.0 


C5 


10000 


uuF 


id 


126 


Ui.O 


C6 


100 


UUF 


U9 


O6I4 


12.0 


C7 


2000 


uuF 


U9 


192 


56.0 



Nr, 


Omachrl Jrlttg 


Cod«- 

EBUDMr 


C 6 


10000 uuP 


U9 128 lii.O 


C9 


10000 uuF 


!j 9 126 li^.O 


CIO 


2 , 5-30 uaF 


26 212 12.0 


Cll 


26 uF 


26 162 5 U.O 


C12 


32 «F 


20 182ti^.O 


CI 3 


10000 uuF 


U9 128 lU.O 


CUi 


10000 uuF 


il 9 128 lU.O 


CI 5 


12-170 uuF 


28 212 13.0 


CI 6 


10000 u>iF 


U9 128 Ui.O 


CI 7 


10 uuF 


26 192 33.0 


C16 


25 «F 


26 162 ^.1 


CI 9 


12.9 uuF 


26 212 09.1 


C20 


10000 uuF 


U 9 128 l 4.0 


C 21 


10000 uu? 


26 191 ^ 07.0 


C22 


220 uuF 


U9 055 32-0 


C23 


220 UUF 


U 9 055 32.0 



MECHAHISCHE QMDEBDSELgB4 



Fig. 


POfl. 


Omsohri^^T^ng Code- 

nummer 


2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

• 2 
h 


1 

? 

3 

U 

5 

5 

6 

7 

6 


23 0I2 12.1 

VHyMr In knop r.pos.l A 1 1*02 06 .0 

Knop 23 610 0 litO 

Sam*atekcrbl,(ultT*lnl)*)23 665 5 U *0 
Siic*^at^k 9 rbl. fuitT 4 0pb*)2^ OO9 10*0 

Cap.artnQ kabel 33 990 

Aanalultklem 25 612 05*0 

Tulle 23 667 ofi.O 

^am.atekcrbUBplaat Al 5 ijD ii 5*0 

Stekor 06 266 51*0 

frtflkerplaat 20 67I 70*2 

Knop op kunstantomiA 63 il^9 32*0 
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APPLinS ALSQM n ■ A tl^g rpH - PARTLr TQ 
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FOR USE WITH 




.: 0 ,b 

25 O •*0 7 
25 0 *fQ.OS 
25 Oo*^ -;0 
2S Og •4 0.PO^ 

?fi ' o . "o i 
FrcJ E JRbP 



M A ’ F IN rn m 
MASSE <N m m 
OlM. EN m m 
oiM ' l it mir 



sc RA Al 

ECMI; LLE 

Sdue 



BAITO3WB3P OSCILUTOR 






V? R V A fib f ’"r EMPL A C? / / 

SUPERSEDE* / / ** 
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UITV 

v-C:; 



CODE 

NR 



‘ BL-t 

p.'Sh.hI 



Oit 20€1 . 












